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Clef 27 

-Si l’erreur de lecture est supérieure à 40cm contrôler son état de surface 
et la remplacer si nécessaire. 

-Si la sonde ne varie plus en fonction de la charge d’eau procéder à son 
remplacement. 
-Si l’erreur de lecture est inférieur à 40cm augmenter tous les seuils de 

niveaux de cette valeur. (Contrôler que cette action n’a pas déjà été faite 
lors d’un précédent contrôle) et prévoir le remplacement de la sonde. 
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Attendre écoulement total (1) 

Puis fermer la vanne (2) 

Clef 17 du DIP11 au DIP151 

Clef 19 du DIP201 au DIP501 

Clef 27 

pour la sonde 
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